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 ANVÄND INTE produkten efter utgångsdatumet 

som finns tryckt på förpackningen. 

 Före biopsi utförs med CamPROBE-enheten ska 

förpackningen och alla komponenter inspekteras. 

Kontrollera att den sterila förpackningen är hel 

och att den inte oavsiktligt har öppnats. Icke-

sterila produkter kan leda till infektion eller andra 

komplikationer som kräver behandling av 

patienten. 

 ANVÄND INTE CamPROBE-enheten om den 

verkar skadad/defekt, eller om den inte fungerar 

som den ska. Ersätt den misstänkta enheten med 

en ny och rapportera händelsen enligt lokal rutin 

för produktavvikelser. 

 Ta ut CamPROBE-enheten ur förpackningen med 

försiktighet för att behålla den steril och undvika 

oavsiktliga stickskador på patient eller 

användare. Använd aseptisk teknik under hela 

proceduren, inklusive när enheten avlägsnas ur 

förpackningen. Assisterande sjukvårdspersonal 

ska överlämna enheten till läkaren som tar bort 

nålskyddet. 

 Ta bort stickskyddet från CamPROBE-enheten 

med försiktighet för att undvika oavsiktliga 

stickskador. 

 SÄTT INTE tillbaka stickskyddet på nålen. Det kan 

orsaka nålstickskada hos användaren.  

 Som vid alla kirurgiska ingrepp, ska användaren 

av CamPROBE-enheten och klinisk personal följa 

aseptisk teknik inklusive användning av 

skyddshandskar och skyddskläder. 

 Om enheten tappas under proceduren eller 

orsakar en oavsiktlig stickskada ska enheten 

kasseras enligt lokal rutin för hantering av 

smittförande avfall. Icke-steril produkt kan leda 

till infektion eller andra komplikationer. 

 Desinficera patientens perineum med antiseptisk 

tvätt och säkerställ att området hålls sterilt. 

 Spola CamPROBE-kanylen och den integrerade 

nålen med koksaltlösning innan användning på 

patient. 

 Spola CamPROBE-nålen och kanylen riktat mot 

en steril skål i säker riktning bort från patienten 

utan hinder. Underlåtenhet att göra så kan leda 

till skada hos patient eller användare eller till att 

de inte hålls sterila. 

 FÖR INTE in den integrerade 

lokalbedövningsnålen i en patient utan kanylen. 

Nålen med den laddade sprutan är ENDAST 

avsedd för användning med kanylen som 

vägledning. 

 CamPROBE-enheten ska ENDAST användas med 

biopsipistoler för 18 gauge nålar. 

 PLACERA INTE fästbasen på skadad hud. 

 Efter användning ska varje CamPROBE-enhet 

kasseras enligt lokal rutin för hantering av 

smittförande avfall gällande kirurgiska 

medicintekniska produkter för engångsbruk. 

Använd endast gul behållare för vassa föremål. 

 CamPROBE-enheten SKA INTE omsteriliseras eller 

återanvändas. Det kan påverka enhetens 

funktionalitet och sterilitet, vilket kan leda till 

skada eller infektion hos patient och användare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanyl 

 16 gauge 

94mm lång   

Fästbas 

Introduktionsnål 

18 gauge          

126mm lång 

B R U K S A N V I S N I N G  
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Begränsning för temperatur   

Medicinteknisk produkt 

Se bruksanvisningen              

Katalognummer 

Tillverkningsdatum 

Används före 

Satskod 

Steriliserad med etylenoxid                    

Får inte återanvändas 

Använd inte om förpackningen är 

skadad och se bruksanvisningen 

Försiktighet 

Skyddas från solljus   

Förvaras torrt 

Tillverkare     

Begränsning för luftfuktighet 

Steril barriär 

Symbolförklaring 
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Den medicintekniska produkten uppfyller 

kraven i förordning (EU) 2017/745 om 

medicintekniska produkter. 

Den medicintekniska produkten uppfyller 

kraven i del II av MDR UK 2002. 

https://www.youtube.com/watch?v=d4N_GHM5SzY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=d4N_GHM5SzY&t=4s

